ANALIZA 51 IDENTIFICAREA
ALIAJELOR

XRF, OES sau LIBS?




Sunt doar metale, de ce ne pasa?

* Aligjele sunt prezente peste tot

« Utilizari multiple, generice sau

specifice

* Au valori diferite in functie de
compozitia chimica a

elementelor

www.innovia.bg


https://www.evidentscientific.com/
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Productie







IDENTIFICAREA POZITIVA
A MATERIALELOR- PMI

MATERIALUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT
LA FIECARE PAS AL PROCESULUI




Metode

1 SPECTROSCOPIA DE EMISIE OPTICA (OES)
2 FLUORESCENTA DE RAZE X (XRF)

3 SPECTROSCOPIE de DESCOMPUNERE INDUSA DE LASER (LIBS)




SPECTROSCOPIA DE EMISIE OPTICA

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE
Excitare

» Instrumentul creeaza o scanteie cu descarcare pe
proba

Emisie
* Atomii devin instabili si emit fotoni
Detectie

* Lumina emisa este directionata in spectrometru si
dispersata in lungimile de unda constituente

Rezultate

 Software-ul si calibrarea traduc lungimile de undain
elemente si concentratiile lor

www.innovia.bg
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Elementar ferro.lyte®

CARACTERISTICI CHEIE
OES Intuitiv

e MasoaraC, P, S, B, Li, Be, Ca, Si,
Mg, Al, inclusiv N in duplexin
cateva secunde

* Domeniu extins de lungimi de
unda

« Tehnologie proprietara Conlyte.

 Continut de carbon scazut de la
0.005in baza Fe

* Masa<16 kg

’\
C} elementar

EXCELLENCE IN ELEMENTS


https://www.evidentscientific.com/

® @ lementar ;
ferro.lyte Sameta /

EXCELLENCE IN ELEMENTS

 primul sistem mobil care izoleaza complet calea
optica UV de atmosfera

* previne oxigenul (din aer) si alte gaze
interferente sa absoarba UV eliminand
influentele asupra rezultatelor

« permite folosirea liniilor spectrale din domeniul
UV profund, lucru posibil numai la sistemele
stationare

« ferro.lyte® este primul OES mobil care
masoara prima linie a azotului cu imbunatatiri
semnificative ale performantelor analitice

WWW.namicon.com
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SPECTROMETRIA DE FLUORESCENTﬂ DE RAZE X

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE
Excitare

* Analizorul emite raze X
Emisie

» Razele X lovesc proba, creeaza fluorescenta in domeniul X
detectatd de analizor.

Masurare

* Razele X sunt numarate si separate dupa energie, creand
un spectru.

Rezultate

» Spectrul de energie este procesat de software care
identifica elementele chimice si concentratiile lor.

www.innovia.bg
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Familia de spectrometre XRF Evident VANTA

CARACTERISTICI CHEIE

Robust. Revolutionar. Productiv.

* Masoard de laMgla U saude la
Tila Uin functie de detector

 Rapid si robust, are baze
multiple in calibrarea standard

» Modele versatile pentru fiecare
buget

* Anozi din materiale diferite
pentru aplicatii optimizate Ag,
Rh, W



https://www.evidentscientific.com/

InnovX > Olympus > Evident

TREI GENERATII DE SPECTROMETRE XRF

* Ultimele modele lansate in ianuarie 2024
 Vanta Core

 \/anta Max

EVIDENT



https://www.evidentscientific.com/

VANTA

Core & Max




Vanta Core, Vanta Max

Confortabil si robust pentru testarea XRF pe tot
parcursul zilei

Analizoarele XRF portabile Vanta™ sunt un instrument
productiv pentru utilizare extinsa in teren siin laborator.
Combina robustetea dovedita si usurinta in utilizare,
crescand timpul de functionare in cele mai dificile medii.
Manerul echilibrat minimizeaza oboseala mainii pentru
teste pe tot parcursul zilei.

» (Construit pentru a trece testul de cadere de la 1.3m
(MIL-STD-810G)

 (lasament IP54 pentru rezistenta la apa si praf

 (arantie standard de 3 ani va protejeaza investitia

WWW.namicon.com
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FAMILIA VANTA XRF

Pret vs Performanta

7T

Vanta Vanta L Vanta VantaC Vanta M
Element SiPIN Element-S SDD SDD SM
SiPIN SDD

4

WWW.namicon.com
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FAMILIA VANTA XRF 2024

Pret vs Performanta

Vanta Vanta L Vanta Vanta Vanta
Element SiPIN Element-S Core Max \

SiPIN SDD SDD SDDm .

WWwWWw.namicon.com
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SPECTROSCOPIE de DESCOMPUNERE INDUSA DE LASER

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE
Excitare

» Proba este supusa unui puls laser
Emisie

* Atomii devin instabili si emit fotoni
Detection

+ Lumina emisa e directionatd in spectrometru Si
dispersata dupa lungimile de unda

Rezultate

» Software-ul coreleaza lungimile de unda cu
elementele si determina concentratiile lor

www.innovia.bg
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ELANIK Spectrometru LIBS

CARACTERISTICI CHEIE

Analiza cantitativa multi-element

* Limite scazute de detectie (LOD)
pentru elemente usoare inclusiv
C, Be, Mg si altele

« Operare fara argon sau alt gaz
inert sau alte consumabile

* Metoda proprietara de analiza
spectrala LIBS



https://www.evidentscientific.com/

Uneltele din trusa

 Toate metodele au puncte forte si slabe

» Toate spectrometrele au argumente pro si

contra

* Dvs. selectati unealta potrivita pentru

cerintele dvs.

* Cunoasterea detaliilor aplicatiei este

esentiala

www.innovia.bg
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Aplicatii Otel Carbon - ferro.lyte

* Sortarea aliajelor diferite prin continutul de carbon

 Cele mai scazute limite de detectie inclusiv pentru
elemente mai usoare ca Mg in sistemul periodic

* Siviteza de lucru nu este esentiala
Compromisuri:
* Vitezain general

* Pregatirea intensiva a probelor, standardizare

* Portabilitate

www.innovia.bg



https://www.evidentscientific.com/

Diferite aliaje, baze multiple

« Baze de aligje multiple, inclusiv elemente usoare
* Ocazional C sau CE la limite de detectie medi

* Portabilitate ridicata si viteza
Compromisuri
* LOD carbon mai sus decat OES

* Limite detectie moderate

 Potentiale efecte locale

www.innovia.bg
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Baze multiple aliaje, Otel, Inox, Cupru, Titan, Aluminiu, etc.

» Baze multiple (~13 incluse)
 NEDISTRUCTIV

 Pregatire minima sau deloc a probei cu viteza si
productivitate ridicate

Compromisuri

* Domeniu de elemente incepe de la Mg

* Emite raze X - reglementari locale

www.innovia.bg
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99 Multumesc pentru atentie!
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INTREBARI?
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